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Batería adicional LILI 
Iones de litio

Doculus Lumus®

Quick Guide

FUV / Linterna
   (UV frontal* o luz blanca)

Luz oblicua
(8 LEDs)

Verificación RFID (OACI)

IR LED (870 nm)

Cambio UV* / UVC

Luz incidente
(4 LEDs)

*) Luz UV: 365nm

 Luz ultravioleta*
(4 LEDs)

Rotación 
a la izquierda

Rotación 
a la derecha

Opciones del equipo

AS Anti-Stokes
(Láser IR 980 nm)

(Guía rápida)



www.doculuslumus.com

UV*

UVC / UVB/C

1s 2s 3s 4s

 Presionar botón

Tiempo

Luz incidente 
rotativa
(manual / automático)

UVC 
(4 LEDs, para caracterí-
sticas de 254 nm)

Combinación de botones

LED Infrarrojo IR
(870 nm)

Luz fija /
modo de 
documentación

Luz oblicua 
rotativa
(manual / automático)

UV frontal FUV
Linterna 
(365 nm)

Linterna 
(luz blanca / 
luztransmitida)

Aplicación

Opcionalmente mantenga presionado
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Verificación RFID (OACI)  
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